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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Перед проведением биопсии растяните кожу по ее есте-
ственным линиям растяжения.
Удерживая стилет большим и указательным пальцами, 
поместите его на поверхность кожи. Нажмите и повер-
ните по часовой стрелке, надавливая со средней силой. 
Глубина проникновения имеет принципиальное значе-
ние для получения достаточного количества образца. 
Врач должен установить правильную глубину проник-
новения, принимая во внимание тип биопсии и харак-
тер тканей.
Извлеките стилет и осторожно поднимите пинцетом об-
разец, стараясь не разорвать ткань.
Разрежьте изъятый материал и поместите образец в со-
ответствующий контейнер.
Некоторые модели оснащены эжектором: после извле-
чения стилета активируйте эжектор для изъятия образ-
ца и помещения его в соответствующий контейнер.

ПРИМЕЧАНИЕ: выполняемый надрез имеет овальную 
(не круглую) форму из-за натяжения во время биопсии: 
по этой причине возникновение значительного гемоста-
за маловероятно.
Швы не являются необходимыми для разрезов до 4 мм, 
как правило, достаточно наложения марли и пластыря. 
При больших надрезах могут накладываться швы или 
зажимы, при использовании которых все равно не оста-
ется заметных шрамов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ:
Данное изделие предназначено для использования толь-
ко квалифицированным медицинским персоналом. 
MEDAX не несет никакой ответственности за причи-
ненный пациенту ущерб, если изделие применялось не 
по назначению, использовалось неквалифицированным 
персоналом или не соблюдалась корректность манипу-
ляционных процедур.
Описанная выше процедура эксплуатации предназначе-
на для обязательного исполнения: к использованию дан-
ного изделия должны допускаться только опытные ме-
дицинские профессионалы.
Данное одноразовое, апирогенное, стерильное изделие 
однократного применения ни в коем случае не долж-
но использоваться повторно, подвергаться стерилиза-
ции или ремонту.
Повторное использование одноразовых изделий (пред-
назначенных для одноразового применения для одного 
пациента)  может привести к инфицированию пациента 
и/или пользователя перекрестной инфекцией.
Проверяйте целостность упаковки и срок годности про-
дукции перед использованием.

m e d i c a l   d e v i c e s

Изделие не подлежит эксплуатации, если упаковка рас-
печатана, повреждена или увлажнена.
Хранить в прохладном и сухом месте. Избегайте воз-
действия на изделия светового излучения и высоких 
температур.
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