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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Отрегулируйте выступ канюли поворотом круглой гай-
ки.
Медленно введите иглу в полость костного мозга (же-
лательно использование данной иглы в наклонном по-
ложении).
Извлеките стилет.
Подсоедините шприц к игле и проведите аспирацию 
необходимого количества костного мозга. Извлеките 
иглу.
По окончанию процедуры утилизируйте все изделия 
и аксессуары, принимая необходимые меры предосто-
рожности касательно потенциально зараженных мате-
риалов.
После использования изделия утилизируйте его вместе 
с прочими медицинскими отходами согласно действую-
щим правилам.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Данное изделие предназначено для использования толь-
ко квалифицированным медицинским персоналом. 
MEDAX не несет никакой ответственности за причи-
ненный пациенту ущерб, если изделие  применялось не 
по назначению, использовалось неквалифицированным 
персоналом или не соблюдалась инструкция по приме-
нению.
Описанная выше процедура эксплуатации предназначе-
на только для обязательного исполнения: к использова-
нию данного изделия должны допускаться только опыт-
ные медицинские профессионалы.
Не совершайте боковых движений иглой в канале при 
отсутствии мандрена в канюле.
Данное апирогенное, стерильное изделие однократного 
применения ни в коем случае не должно использовать-
ся повторно, подвергаться стерилизации или ремонту.
Повторное использование одноразовых игл (предназна-
ченных для одноразового применения к одному пациен-
ту) может привести к инфицированию пациента и/или 
пользователя перекрестной инфекцией.
Проверяйте целостность упаковки и срок годности про-
дукции перед использованием..
Изделие не подлежит эксплуатации, если упаковка рас-
печатана, повреждена или увлажнена.
Хранить в прохладном и сухом месте. Избегайте воз-
действия на изделия светового излучения и высоких 
температур.
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