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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Удалить зажим кнопки «SAFE FIRE» на боковой сто-
роне системы.
Зарядите биопсийную иглу, оттягивая назад большим 
пальцем кнопки заряда на верхней сторонесистемы; при 
щелчке устанавливается длина камеры для образца 10 
мм. Сначала зарядите канюлю (кнопка рядом с каню-
лей), потом зарядите стилет (вторая кнопка).
Заряд системы автоматически включает режим безо-
пасности: произвести выстрел устройства невозможно, 
не нажав кнопку «SAFE FIRE».
Медленно введите иглу проксимальнее области, под-
вергаемой биопсии.
Когда игла примет правильное положение, выключите 
режим безопасности, нажав на кнопку «SAFE FIRE».
Произведите выстрел сильным нажатием одного из 
двух курков.
Медленно извлеките иглу. Чтобы избежать разрыва 
ткани, перед извлечением устройства всегда проверяй-
те, что канюля НЕ заряжена; при НЕ заряженной каню-
ле круглое окно на боковой стороне системы будет ото-
бражаться зеленым цветом.
Для извлечения образца полностью надавите на кнопку 
заряда канюли на верхней стороне системы.
По окончанию процедуры утилизируйте все устройства 
и аксессуары, принимая необходимые меры предосто-
рожности касательно потенциально зараженных мате-
риалов.
После использования системы утилизируйте ее вместе 
с прочими медицинскими отходами согласно действую-
щим правилам.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Данное изделие предназначено для использования толь-
ко квалифицированным медицинским персоналом. 
MEDAX не несет никакой ответственности за причи-
ненный пациенту ущерб, если изделие применялось не 
по назначению, использовалось неквалифицированным 
персоналом или не соблюдалась инструкция по приме-
нению.
Описанная выше процедура эксплуатации предназначе-
на для обязательного исполнения: к использованию дан-
ного изделия должны допускаться только опытные ме-
дицинские профессионалы.
Перед использованием убедитесь, что стилет свободно 
и плавно входит в канюлю.
Перед использованием и зарядом системы убедитесь в 
отсутствии случайного нажатия кнопки «SAFE FIRE»: 
в таком случае  зарядите систему и производите вы-
стрел.
Данное одноразовое, апирогенное, стерильное изделие 
ни в коем случае не должно использоваться повторно, 

m e d i c a l   d e v i c e s

подвергаться стерилизации или ремонту.
Повторное использование одноразовых изделий (пред-
назначенных для одноразового применения к одному па-
циенту)  может привести к инфицированию пациента и/
или пользователя перекрестной инфекцией.
Проверяйте целостность упаковки и срок годности про-
дукции перед использованием.
Изделие не подлежит эксплуатации, если упаковка рас-
печатана, повреждена или увлажнена.
Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от источни-
ков света и теплового излучения.
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